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Propósito y Método de Estudio: En el presente trabajo se desarrolla un nuevo procedimiento analítico 
para la determinación de Arsénico a nivel de trazas por espectrofotometría UVA/is., basándose en el 
fundamento del método oficial NOM-AA-46 -1981. 
Contribuciones y Conclusiones: Las modificaciones al método oficial consisten en utilizar borohidruro 
de sodio en la etapa de generación de arsina (mejor cinética de reacción), en incluir una etapa de 
preconcentración y en emplear el método de estándar interno. Se ha propuesto un esquema de 
preconcentración basado en inducción de separación de fases por adición de agua. Se modificó la 
composición de la solución absorbedora para que, después de adición de agua, se obtenga un micro 
volumen de fase orgánica apolar donde se preconcentre el complejo del analito y el estándar interno. La 
composición final de ta disolución absorbedora ( 1 mL) resultó ser dietil ditiocarbamato de plata (0.03 
mg.mL'1 ) en la mezcla de dimetilformamida : cloroformo : dietanolamina 18:16:1 con bromuro de 
hexadeciltrimetil amonio al 0.02 % y con adición de 30 (i.L de estándar interno al 0.1%. El estándar 
interno más adecuado resultó ser la Erioglaucina A, se estableció su concentración para que su 
absorbancia en X = 623 nm sea 2.5 veces más alta que la absorbancia del complejo de arsénico en X = 
525 nm (el más alto estándar de calibración). Se evaluaron las características analíticas del 
procedimiento propuesto, obteniéndose mejores parámetros analíticos respecto al método oficial (LD 0.3 
ng.L'1 y 50 ng.L'1 respectivamente). Se llevó a cabo la validación del procedimiento utilizando e) 
material de referencia (SRM 1643d, NIST). El resultado obtenido 54.7 ± 2.3 ng.L'1 concuerda con el 
valor certificado por NIST 56.02 ± 0.73 ng.L"' , lo que demuestra la validez del procedimiento 
desarrollado. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCION 
Un elemento conocido desde la antigüedad como veneno es el 
arsénico. En cuanto a su distribución en la naturaleza, está presente 
en la atmósfera, ambiente acuático, en suelos y en organismos vivos. 
La presencia de arsénico en el medio ambiente está relacionada con 
su contenido natural en la corteza terrestre (entre los elementos, el As 
ocupa el vigésimo lugar (1)) y con las actividades antropogénicas. Así 
que el nivel de este elemento en diferentes materiales medio 
ambientales va a depender de la región geográfica y del factor 
antropogénico en dicha región. 
Recientemente se ha detectado el problema de contaminación 
del medio ambiente con arsénico en el norte de México. En la región 
Lagunera (Coahuila - Durango) existen pequeñas poblaciones donde 
el agua está contaminada por arsénico, solamente mencionaremos 
algunas de ellas: Santa Ana, Cuauhtémoc y Lagos del municipio de 
San Pedro, Coah.; Finisterre y el Cántabro de Francisco I. Madero; 
Horizonte y San Julio de Tlahualilo, Durango (2). El verdadero origen 
de la fuente de contaminación no se ha determinado pero existen 
diversos factores que se han considerado como participantes en la 
contaminación: 
• Hasta la década de los 40 se utilizaron en forma intensa plaguicidas 
a base en arsénico. 
• Una planta metalúrgica que desde hace aproximadamente 50 años 
se encuentra laborando despide polvos y humos que contienen 
arsénico. 
• La presencia natural de minerales que contienen arsénico. 
• La presencia de pozos profundos de donde se extrae el agua y en 
los cuales se ha detectado el elemento a diferentes niveles. 
En las poblaciones de los municipios antes mencionados se 
han presentado problemas de salud tales como pigmentación en la 
dentadura (pardo obscura), enfermedad de Wo Chao Ping o del pie 
negro, máculas, pápulas, placas, úlceras, melanoma y carcinoma. 
Por lo anterior es evidente controlar los niveles del arsénico en 
el medio ambiente con el fin de prevenir las posibles intoxicaciones de 
los seres vivos. Este tipo de control es el punto clave en toda una 
gama de acciones enfocadas hacia la protección del medio ambiente. 
Es decir, en primer lugar es necesario determinar el nivel del 
contaminante en diferentes muestras/regiones para poder dictaminar 
cuales de estas muestras cumplen y cuales no con las normas 
respectivas. De esta etapa dependen todas las decisiones sobre 
posibles procedimientos de tratamiento de aguas, suelos y plantas 
para su remediación. 
1.1. Distribución y principales fuentes de arsénico en el medio 
ambiente. 
En cuanto a la distribución del arsénico en la corteza terrestre, 
sus compuestos nativos más importantes son los sulfuras, arsenopirita 
(FeAsS), rejalgar (As4S4) y oropimente (AS2S3). El arsénico está 
presente junto con los minerales de cobre, plata, zinc, oro, etc. (3) 
Además de los compuestos inorgánicos de arsénico, en el 
medio ambiente se encuentran algunos compuestos orgánicos, como 
productos de metilación que se llevan a cabo en los organismos vivos 
(hongos, bacterias, plantas) (4). Entre las especies orgánicas hay que 
mencionar las siguientes: 
ácido monometilarsónico (MMAs) CH;jAsO(OH) 
ácido dimetilarsínico (DMAs) (CH3)2AsO(OH) 
arsenobetaina (CH3)3AswCH2COOH 
arsenocolina (CH3)3Así+)(CH2)2OH 
Es de destacar la presencia del arsénico en organismos 
acuáticos (algas, moluscos y peces) donde los niveles de arsénico son 
significativamente más altos que en el agua. Como ejemplo, la 
concentración típica de este elemento en agua del mar es 
aproximadamente 2 pg L'1 (en aguas dulces 0.4 - 80 pg-L"1) (5), 
mientras que los niveles encontrados en diferentes pescados varían 
entre 0.31 hasta 340 mg-kg"1 (6). La especie más abundante en los 
organismos acuáticos es arsenobetaina, aunque en algas se ha 
demostrado la presencia de arsénico en compuestos derivados de 
azúcares (7). La presencia de las especies del arsénico en los 
organismos acuáticos se debe principalmente a acumulación de 
dichos compuestos, que fueron sintetizados de arsénico inorgánico en 
bajos niveles de la cadena trófica. Esta afirmación se basa en el 
hecho de que los organismos en los más altos niveles de la cadena 
trófica (peces, moluscos) no disponen de rutas de síntesis de 
arsenobetaina y de compuestos de arsénico con lípidos. 
Una fuente importante de arsénico en el medio ambiente son 
las actividades antropogénicas, como es el caso de la industria del 
vidrio, fabricación de pinturas, de anilinas, de ciertos productos 
farmacéuticos, de papel, textiles, imprenta, etc. Además, el arsénico 
es componente de algunos insecticidas y herbicidas. Recientemente 
se ha estimado que, en la emisión de compuestos de arsénico a la 
atmósfera, la relación de arsénico de origen natural y antropogénico es 
de 60:40 (8) 
1.2. Retención de arsénico en el organismo de) hombre, su 
metabolismo y toxicidad. 
Las vías de entrada del arsénico al organismo humano pueden 
ser. oral, respiratoria y cutánea. La mayor fuente de arsénico para el 
hombre la constituyen: el agua contaminada, los vegetales y mariscos. 
Independientemente de la cantidad ingerida, ta retención del arsénico 
en el cuerpo depende de su biodisponibitidad, es decir de las formas 
fisicoquímicas en las cuales está presente en alimentos, agua y aire. 
En general puede resumirse, que los compuestos de As(lll) son 
aproximadamente 60 veces más tóxicos que los de As(V) y que los 
compuestos inorgánicos son cerca de 100 veces más tóxicos que los 
orgánicos (9). Pentrose establece el siguiente orden creciente de la 
toxicidad de diferentes especies de arsénico: As(0) < R4As+ < 
RnAsO(OH)^ (n=1,2) < As205 (As(V)) < (RAsO)n < AS2O3 (As(lll)) < 
RsAs (R = H, Me, Cl) (5) 
Una vez adsorbidos en el organismo, las especies arsenicales 
son transportadas en la sangre y se distribuyen en todo el organismo 
habiendo una concentración inicial mayor en pulmones y ríñones, 
para posteriormente concentrarse en hígado. 
El metabolismo del arsénico inorgánico consiste en procesos de 
metitación. Esta metilación se lleva a cabo por vía enzimàtica con 
participación de metilotransferasas. El donador del grupo metílico para 
estas reacciones es S-adenosil-metionina (SAM). Los productos de 
metilación del arsénico son agentes mutagénicos menos potentes que 
el arsénico inorgánico. Se ha estudiado el efecto genotóxíco de 
diferentes especies de As en células L5178Y y se observó que el 
mismo efecto puede ser provocado por 
1-2 ng/mL arsenito de sodio 
10-14 ¿ig/mL arsenato de sodio 
Estos resultados demuestran claramente, que la metilación de 
los compuestos inorgánicos del arsénico es un proceso natural de 
destoxificación (10). 
La principal ruta de eliminación del arsénico del cuerpo es por la 
orina, donde la mayor parte de elemento está en forma de compuestos 
metilados (MMAs y DMAs) y solo aproximadamente 20% del arsénico 
total está en forma inorgánica (11). 
Hay que destacar, que durante los procesos de destoxificación 
del arsénico en el organismo, disminuye el nivel de S-adenosil-
metionina, que es también cofactor para ADN-metiltransferasas 
responsables por la metilación de ADN (12). Así que el arsénico, 
compitiendo con el ADN por la donación del grupo metílico, provoca 
hipometilación de ADN. Por otro lado la hipometilación de ADN fue 
observada en células después de la transformación maligna. La 
anormal metilación de ADN facilita la expresión de los genes 
conduciendo a la transformación de la célula, lo que sugiere un 





Otros posibles mecanismos de toxicidad del arsénico están 
relacionados con una significante afinidad de As(lll) (tanto orgánico 
como inorgánico) con los grupos sulfhidrilo de las proteínas 
interfiriendo en su actividad e inhibiendo las enzimas esenciales para 
el metabolismo celular. Entre las enzimas posiblemente afectadas en 
la presencia del arsénico se pueden mencionar diferentes tipos de 
oxidasas, transferasas y ureasas (9). 
La exposición a largo plazo a los compuestos del arsénico 
puede causar una toxicidad crónica, que se manifiesta en el síndrome 
de pie negro, que puede conducir a cáncer de piel, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso y vascular 
periférico, etc. Los mayores incidentes que han ocurrido en (as 
regiones donde el agua potable fue contaminada con arsénico fueron 
en Taiwan (13), Chile (14), Argentina (15). 
1.3. Resumen de las Normas Oficiales, que establecen los 
niveles máximos permisibles de arsénico en el medio 
ambiente. 
Hoy en día existe una serie de normatividades, tanto a nivel 
regional, como nacional e internacional, que establecen niveles 
máximos permisibles del arsénico en diferentes muestras ambientales 
como son: agua potable, aguas residuales, agua de río, agua de 
embalses, agua de mar, aire, suelos, plantas, etc. Es importante 
mencionar que todas estas normas consideran ei arsénico total. 
Aunque no hay duda, que la biodisponibilidad y toxicidad del elemento 
dependen de su especiación, en la actualidad no existen herramientas 
analíticas adecuadas para poder llevar a cabo un rutinario control de 
contaminación del medio ambiente con las especies del arsénico. 
En cuanto a agua potable, el servicio de Salud Pública de 
Estados Unidos de América (16) recomendó como aceptable una 
concentración de arsénico de 10 ^g/L y un nivel máximo permisible de 
50 ^g/L. La Comisión de la Comunidad Europea (17) establece la 
norma de 10 ng/L, el Comité de Estándares de Agua potable de 
Canadá (18) acepta los mismos niveles que Estados Unidos, en 
México el límite máximo permisible según la normativídad vigente es 
de 50 ng/L (19). La Norma Mexicana establece también los niveles 
máximos permisibles de arsénico en agua dependiendo de su uso: 
100 ng/L para riego agrícola; 200 ng/L para protección de la vida 
acuática en agua dulce y 40 ng/L para la vida acuática en agua 
salada. En agua para suelos destinados a la agricultura el límite 
máximo permisible es de 200 ng/L y en humedales naturales de 100 
W3/L (20). 
1.4. Métodos analíticos de determinación de arsénico en 
materiales de interés medio ambiental. 
Como se puede observar en los datos presentados en el punto 
anterior, el nivel máximo permisible de As en diferentes tipos de 
muestras medio ambientales es del orden de partes por billón. Asi 
que, para tener un control fiable del medio ambiente se requieren 
herramientas analíticas sensibles y fiables, que permitan determinar 
arsénico a estos bajos niveles. 
Se realizó la búsqueda bibliográfica de los métodos analíticos 
utilizados actualmente para el análisis de arsénico clasificándolos en 
dos grupos: (1) métodos electroanalíticos y (2) métodos espectrales. 
A continuación se resumen los resultados de la búsqueda 
bibliográfica en los dos grupos de métodos mencionados. 
1.4.1. Determinación de arsénico por métodos electroanalíticos. 
Entre las dificultades que presenta este tipo de análisis las más 
importantes son las siguientes: 
1. Solamente el As(lll) es electroactivo. 
2. Los métodos directos (sin procedimientos de preconcentración) 
presentan poca sensibilidad respecto a los niveles normales de) 
elemento en muestras ambientales. 
3. Dependiendo del tipo de muestra existen vanos problemas de 
interferencias (otros iones metálicos, como Cu, Cd, Zn; generación 
de Cl2, H2 en la superficie del electrodo, etc.). 
Los problemas antes mencionados fueron estudiados por varios 
autores y se han propuesto diferentes procedimientos analíticos que 
permiten una determinación fiable del elemento en muestras reales. 
En primer lugar, para poder determinar el arsénico total se llevó 
a cabo una etapa de reducción As(V) As(lll) utilizando como 
posibles agentes reductores cisteína o sulfito de sodio entre otros. 
Después de la etapa de reducción, el As(lll) fue determinado por 
voltametría de redisolución catódica utilizando electrodo de gota de 
mercurio colgante (21). Por otro lado, el As(V) puede convertirse en 
forma electroactiva vía su complejación con pirogalol o catecol (22). 
Como técnica analítica se utilizó voltametría anódica o de adsorción 
con etapa de depositación del analito en el electrodo seguido por la 
etapa de redisoiución (stripping). Una desventaja de este 
procedimiento son los efectos de memoria observados en electrodos 
de platino o de plata. 
Una mejor sensibilidad en la determinación de arsénico puede 
lograrse utilizando técnicas de tipo stripping, en las cuales el analito 
está depositado sobre la superficie del electrodo en un tiempo 
controlado y posteriormente, para obtener la señal analítica, redisuelto 
electroquímicamente (23). 
Para eliminar interferencias de matriz se han propuesto 
diferentes procedimientos de mineralización, principalmente por vía 
húmeda, en sistemas cerrados y con ayuda de la radiación en la 
región de microondas (24). Varios autores utilizaron un procedimiento 
de reducción y destilación en línea: en primer lugar se llevó a cabo la 
reducción de As(V) As(lll) y luego, en presencia del ácido 
clorhídrico, se forma AsCI3 volátil, el cual puede ser destilado y 
posteriormente cuantificado por voltametría de redisolución catódica. 
Otra alternativa es la formación de compuestos intermetálicos en la 
superficie del electrodo de gota de mercurio colgante (Cu^s, As2Se3, 
etc.) (25). 
En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de los métodos 
electroanalíticos más sensibles para la determinación del arsénico. 
En resumen podemos decir, que las técnicas electroanalíticas 
no son apropiadas para controlar el nivel del As en muestras 
ambientales, debido a laboriosos procedimientos y limitada 
sensibilidad (sin emplear las técnicas de stripping). Estas técnicas 
electroanalíticas tienen sin embargo muchas aplicaciones en el 
análisis de efluentes industriales, donde hay concentraciones más 
altas del arsénico. 
Tabla 1 
Resumen de los métodos electroanalíticos más sensibles para 
determinación de Arsénico total. 
Técnica Medio Mecanismo de reacción LO.ug-r1 DER, % Ref. 






As3* + 3e -> As0 
Stripping 























2As** + 3Se(Hg) + 6e-> SMS2+ 3Hg 
Stripping 







As0 + 3CUCI32" +3e -» CuaAs + 9Cr 
Stripping 






DPP - polarografía diferencial de pulsos 
DPASV - voltametría diferencial de pulsos con redisolución anódica 
DPCSV - voltametría diferencial de pulsos con redisolución 
catódica 
SWCSV - voltametría de onda cuadrada con redisolución catódica 
LD - Límite de Detección 
DER - Desviación Estándar Relativa 
Por otro lado, debido a las diferencias en electroactividad de especies 
de arsénico, las técnicas electroanalíticas son muy apropiadas para 
los estudios de especiacíón del As(V)/As(ltl). 
1.4.2. Determinación de arsénico por métodos espectrales. 
Las técnicas de espectrometría atómica son una excelente 
herramienta analítica para la determinación de los elementos traza en 
muestras medio ambientales. Sin embargo, debido a la alta volatilidad 
del arsénico y a que su más sensible línea espectral está en la región 
de UV (193.7 nm), existe una serie de problemas tanto instrumentales 
como experimentales que limitan la sensibilidad de la determinación 
en el procedimiento convencional de introducción de la muestra (en 
forma de una solución) (32). En cuanto a técnicas de espectrometría 
de absorción atómica, se requiere el uso de lámparas de descarga sin 
electrodos como fuente de energía. Además, para eliminar posibles 
interferencias de matriz, es necesario contar con el sistema Zeeman, 
ya que la corrección del fondo con lámpara de deuterio no funciona 
eficazmente en la región por debajo de 200 nm (33, 34). En la 
atomización en horno de grafito se estudió el efecto de diferentes 
superficies de atomización (35) y diferentes modificadores de matriz 
como sales de paladio, lantano, magnesio, plata o Circonio, pero no se 
logró el límite de detección mejor que 1 pg-L"1 (35, 36). 
La gran mayoría de los métodos espectrales para 
determinación de arsénico se basa en la formación de arsina AsH3 
(AH,° = 15.9 kcal/mol, Tm = -116.9°C, Te = -62.5°C). La generación de 
arsina de una disolución de arsénico puede llevarse a cabo utilizando 
diferentes agentes reductores (37). En los primeros trabajos, la 
generación se llevó a cabo utilizando zinc y ácido clorhídrico, 
adicionando estos en una solución de arsénico tal como se muestra en 
las reacciones siguientes: 
Zn + 2H+ -> Zn2* + 2H* 
3H* + As(lll) -> AsH3 
Actualmente el reactivo más utilizado para generar los hidruros 
es el borohidruro de sodio (NaBH4) en presencia de ácido clorhídrico, 
donde la reducción se efectúa de acuerdo a la reacción: 
NaBhU + 3H20 + HCI -» H3B03 + NaCI + 8H* 
8H* + As3* AsH3 + exceso de H2 
Entre las ventajas que presenta NaBH4 con respecto a zinc hay 
que mencionar: un buen rendimiento de formación de hidruro y una 
buena cinética de reacción. Por otro lado existen algunas desventajas 
de este sistema: el borohidruro de sodio es una fuente potencial de 
contaminación, el reactivo es caro, de forma inestable en solución (es 
necesario usar soluciones recién preparadas) y un producto lateral de 
la reacción es el exceso de hidrógeno. Para asegurar el pH ácido en la 
reacción, más frecuentemente se utiliza el ácido clorhídrico, pero 
dependiendo de la matriz química y del diseño de sistema de 
generación de hidruros, se pueden emplear otros ácidos inorgánicos 
(H2S04 y HNO3) y orgánicos (acético, cítrico, etc.) (38). La reacción de 
generación de arsina con diferentes agentes reductores es selectiva 
para un estado de oxidación de arsénico (As(lll)), ya que la cinética de 
generación desde la solución de As(V) es mucho más lenta. Esto 
proporciona una ventaja, cuando se pretenden realizar los estudios de 
especiación. Sin embargo, para el análisis total, es necesario llevar a 
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cabo una etapa de pre-reducción de! analito para obtener una forma 
de oxidación, propia para la reacción de generación. Para ello, en 
trabajos más recientes se emplean como agentes reductores ya sea 
yoduro de potasio sin o en presencia de ácido ascórbico (38), yoduro 
de potasio con adición de zinc y cloruro de estaño (II) (39) o L-cisteína 
(40,41,42). La generación de arsina con el borohidruro de sodio 
depende fuertemente del pH y, en condiciones dadas, la selectividad 
de la reacción está relacionada con los valores de constantes de 
disociación de ácidos de As(lll) y As(V). Así que, se pueden 
seleccionar las condiciones adecuadas para generar arsina 
selectivamente de As(lll) o no-selectivamente, es decir de arsénico 
presente en dos estados de oxidación (43). 
Recientemente se han publicado varios trabajos, donde el 
hidruro volátil se genera por vía electroquímica (44,45,46). La 
reacción electroquímica producida en el ánodo, es la oxidación del 
oxígeno del agua y formación de iones hidrógeno como se muestra a 
continuación: 
H20 - 2e 2H+ + % 0 2 í 
En el cátodo se produce la reducción de H+ formándose el 
hidrógeno in statu nascendi, así mismo se reduce el As(V) a As(líl) y 
se forma arsina según las siguientes ecuaciones: 
H + + 1e H* 
As** + 2e -> As3* 
As3* + 6H* ASH3 t + 3H+ 
Este procedimiento tiene importantes ventajas comparando la 
generación vía reducción con borohidruro: la cantidad de arsina 
generada corresponde al contenido total de arsénico en la muestra (no 
hay necesidad de pre-reducir el As(V))t la reacción no es turbulenta, 
se evita la contaminación introducida por el borohidruro, no se forma el 
exceso de H2 y el procedimiento es fácil de realizar en un sistema de 
flujo. 
La generación de arsina ha sido utilizada con el fin de separar, 
preconcentrar y cuantificar el arsénico en varios tipos de muestras, 
utilizando diferentes sistemas de detección como son: 
espectrofotometría UVA/is en disolución y en fase gaseosa, 
espectrometría de absorción y emisión atómica y espectrometría de 
masas. Cabe mencionar que la generación de hidruros volátiles ha 
sido utilizada tanto para análisis de arsénico total como para estudios 
de su especiación. 
En cuanto a espectrofotometría UVA/is en disolución, el 
esquema general del procedimiento analítico empleado por diferentes 
autores se presenta a continuación: 
1. Tratamiento de muestra: mineralización, lixiviación, digestión 
enzimàtica, etc. 
2. Generación de hidruro (principalmente por reducción con NaBH*). 
3. Absorción de arsina en una solución que contiene sales de plata. 
4. Formación del complejo de arsina con un agente cromogénico. 
5. Determinación espectrofotométrica. 
En la Tabla 2 se resumen las condiciones experimentales 
utilizadas por diferentes autores. 
Tabla 2 
Determinación del arsénico por espectrofotometría 
UV/Vis en disoludón después de generación de hidruros. 
Muestra Especie Agente cromogénico LD Ref. 
Suelo As(lll) DDTC-Ag (520nm) 47 
Agua As(lll) DDTC-Ag (520nm) 0.2ng 48 




W g 49 
Agua, As(lll) AgNOa/HNOs/alcohol Aguas: 50, 51, 52 
suelo, polrvinilico/ etanol (400nm) 
sedimento Suelos: 
50ng/g 
Suelo, As (III) Azul de 53 
material heteropolimolibdeno. (720, 
biológico 840nm) 
Sedimento As(lll) Dibromoclorofenilazo deriv. 
de clorofosfonazo l 
(400nm) 
0.04fig/L 54 
En una sene de trabajos, la arsina fue preconcentrada por 
atrapamiento en un tubo U sumergido en nitrógeno líquido y, después 
del calientamiento (80-85°C), introducida a una celda del 
espectrofotómetro para registrar los espectros de absorción en fase 
gaseosa (53, 55, 56). Realizando lentamente el calentamiento de la 
trampa criogénica se ha logrado obtener la separación de hidruros de 
MMAs y DMAs, los cuales fueron determinados de manera sequencial 
a una longitud de onda de 194 nm con los límites de detección 
respectivamente 2.8 ng-L'1 y 1.1fxg L'1 (55). Utilizando los espectros 
obtenidos en fase gaseosa (190-250 nm) y los métodos de calibración 
multivariante fue posible determinar simultáneamente As, Sb y Se en 
mezclas, obteniéndose el límite de detección para el arsénico de 22 
W3-L-1 (53). 
En cuanto a la espectrometría de absorción atómica, después 
de la generación de arsina, el arsénico fue determinado utilizando 
diferentes atomizadores: llama (57), tubo de cuarzo (44, 57) o tubo de 
grafito (58). La arsina fue también introducida a plasma ICP (59) o MIP 
(60) con detección por emisión atómica o por espectrometría de 
masas. La etapa de detección fue acoplada a generación de hidruros 
en sistema tipo batch y varios sistemas de flujo (61). En muchos 
trabajos se realizó también una etapa de preconcentración/separación 
de especies utilizando cartuchos, columnas cromatográficas, trampa 
criogénica o extracción líquido-líquido. En la Tabla 3 se recogen 
procedimientos de separación/preconcentración utilizados por 
diferentes autores. 
La revisión bibliográfica realizada muestra sin lugar a duda, que 
los procedimientos analíticos basados en generación de hidruros y 
diferentes técnicas espectrométricas son más adecuados para el 
análisis de diferentes formas del arsénico en materiales ambientales. 
La técnica de generación de arsina sin embargo presenta una serie de 
ventajas. En primer lugar, se obtiene la separación del analito de la 
matriz y se pueden utilizar grandes volúmenes de la muestra 
llegándose a altos factores de preconcentración. En consecuencia los 
límites de detección son generalmente muy bajos. Cabe mencionar 
que la generación de arsina permite distinguir entre los diferentes 
estados de oxidación del arsénico. 
Tabla 3 
Resumen de procedimientos de separación/preconcentración 
de especies del arsénico para su posterior determinación 
utilizando generación de hidruros (GH) y técnicas de 
espectrometría atómica. 
Muestra Procedimiento Especie LD, ng-r1 Ref. 
Agua Preconcentración en cartucho 
(QMA) - separación por CLAR (col. 
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Todavía mas ventajas se observan cuando el procedimiento 
analítico consiste en acoplar la etapa de generación de arsina con 
diferentes técnicas de espectrometría atómica: 
1. Buena sensibilidad (tanto para el arsénico total como para sus 
especies, límites de detección más bajos que Vg-L"1). 
2. Mineralización de la muestra no necesaria. 
3. Eliminación de la mayoría de interferencias de matriz 
(separación del analito de la matriz vía formación de hidruro). 
4. Poder de determinar diferentes especies del arsénico en una 
corrida. 
5. Posibilidades de trabajar en un sistema de flujo. 
6. Fácil automatización. 
Sin embargo, la necesidad de disponer de un equipo sofisticado, 
alto costo, y la falta de la normatividad en cuanto a diferentes especies 
del arsénico en medio ambiente limitan todavía el uso de estos 
procedimientos en los laboratorios de rutina. 
1.5. Método espectrofotométrico oficial de determinación de 
arsénico con dietil ditiocarbamato. 
Para la determinación de arsénico en aguas naturales, 
residuales, estuarinas y costeras, la Norma Oficial Mexicana (NOM-
AA-46-1981) establece el método espectrofotométrico con dietil 
ditiocarbamato de plata. Este método se basa en la formación de 
arsina y su posterior absorción en una disolución de dietil 
ditiocarbamato de plata, formándose el complejo de color rojo, soluble 
en agua. El valor de absorbancia obtenido en esta solución (A, = 523 
nm) es proporcional al contenido de arsénico en la muestra. Con el fin 
de convertir todo el arsénico presente en la muestra a arsénico 
trivalente, se adiciona a la muestra yoduro de potasio junto con cloruro 
de estaño (II). La generación de arsina se lleva a cabo utilizando el 
zinc metálico en presencia de ácido clorhídrico. La solución 
absorbedora contiene dietil ditiocarbamato de plata en piridina (4 mL). 
El volumen de muestra recomendado es de 35 mL, la solución de 
complejo de arsénico con dietil ditiocarbamato de plata cumple la ley 
de Beer hasta 300 pg-L-1 de arsénico y el límite de detección es de 50 
pg-L"1. En cuanto a posibles interferencias, se mencionan muy pocas, 
generalmente provocadas por trazas de antimonio. En las condiciones 
utilizadas para generar AsH3 se forma también estibina, que 
acompaña a la arsina hasta la solución absorbedora y forma el 
complejo rojo con dietil ditiocarbamato de plata. El cromo, cobalto, 
cobre, mercurio, molibdeno, níquel, platino y plata pueden interferir en 
la generación de arsina cuando la concentración de alguno de ellos en 
la muestra sea mayor que 10 mg-L'1. 
Desde el punto de vista analítico, el método oficial presenta 
una serie de ventajas como son la alta selectividad y simplicidad del 
procedimiento. Sin embargo existen también los siguientes problemas: 
- El poder de detección no es suficientemente bueno para poder 
cuantificar el arsénico en agua potable (LD 50 ng-L'1, el nivel 
máximo permisible según la Norma Oficial Mexicana 50 M9l~1)-
- La generación de arsina presenta una cinética lenta (tiempo de 
reacción aproximadamente 30 min.). 
- Se utilizan cantidades bastante grandes de reactivos (5 mL del 
ácido clorhídrico concentrado, 3g de zinc, 4 mL de piridina). 
1.6. Empleo del método de estándar interno (El) en 
espectrofotometría. 
En las técnicas analíticas que tienen carácter multicomponente 
(cromatografía, espectrometrías de emisión y espectrometría de 
masas) comunmente se utiliza el método de estándar interno. En este 
método, antes de llevar a cabo el procedimiento analítico, se adiciona 
a la muestra un compuesto de propiedades fisicoquímicas semejantes 
a las del analito (estándar interno El). Durante el procedimiento 
analítico, el analito y el El se comportan de manera semejante 
(rendimiento de extracción, formación de pares iónicos, etc.), entonces 
cualquier error analítico va a afectar igualmente el contenido de analito 
y de El en la muestra. Si la señal analítica se define como relación 
entre las señales del analito y de estándar interno, esta señal va a ser 
independiente de los errores analíticos cometidos y va a ser 
proporcional al contenido del analito en la muestra. 
Debido a la forma de bandas de absorción molecular en la 
región espectral UV/Vis (bandas anchas con alta probabilidad de 
solapamiento entre las señales de diferentes componentes), 
generalmente la espectrofotometría UV/Vis tiene carácter 
unicomponente. Sin embargo, el procedimiento de derivación de los 
espectros permite obtener mejor resolución de las señales específicas 
para cada uno de los compuestos que presentan bandas solapadas de 
absorción, lo que hace posible el análisis de dos o más componentes 
en una corrida de muestra, o bien permite utilizare! método de El. 
Una importante limitación de los procedimientos 
espectrofotométrícos es la relativa baja sensibilidad, lo que obliga 
que se lleve a cabo (a etapa de preconcentración/sepa ración del 
analito en caso de su determinación a nivel de trazas. Por otra parte, si 
las concentraciones del analito en la muestra son elevadas, es 
necesaria la dilución. En ambos casos, los procedimientos empleados 
forman importantes fuentes de posibles errores analíticos. 
En base a estos dos hechos que se acaban de mencionar, se 
ha propuesto el empleo del método de estándar interno en 
espectrofotometría UV/Vis. (71, 72). Considerando los requisitos que 
tiene que cumplir un estándar interno (El) en varias técnicas analíticas 
(73), se han definido los siguientes parámetros para el estándar 
interno en espectrofotometría UV/Vis: 
- Propiedades fisicoquímicas de analito y de El semejantes 
(polaridad, formación de complejos, etc.). 
- No hay interacciones entre el analito y El. 
- Baja absortividad del analito en la región de alta absortividad de El. 
- Alta absortividad de analito en la región de baja absortividad de El. 
- El no es el componente natural de la muestra. 
Siguiendo estos criterios se ha demostrado que, utilizando el 
método de estándar interno y espectros derivados, los errores debido 
a dilución de la muestra (71) y errores cometidos en la etapa de 
preconcentración (72) pueden ser reducidos o eliminados. En caso de 
determinar el Cr(VI) en aguas naturales, la preconcentración del 
anatito se llevó a cabo vía extracción seguida por evaporación del 
disolvente (72) (factor de preconcentración aproximadamente 400), 
mientras que el análisis de fármacos (azinfos) en formulaciones 
requiere una dilución de aproximadamente 103 veces. En ambos casos 
se obtuvieron mejores parámetros analíticos (límite de detección, 
coeficiente de correlación lineal y precisión) con respecto a los mismos 
procedimientos pero sin utilizar el método de El. En los trabajos más 
recientes se aplicó el método de El en la determinación de miconazol 
en cremas farmacéuticas (74) y en la determinación de cobre con 
batocuproína sulfonada en suero y en aguas naturales (75). Se 
demostró, que en presencia de una matriz química bastante compleja 
como es el suero humano o la crema farmacéutica, el método de El 
también permite mejorar las características analíticas obtenidas en los 
procedimientos espectrofotométricos. 
La más importante ventaja del método de El es que, el uso de 
procedimientos analíticos menos rigurosos permite obtener excelentes 
parámetros analíticos (reducción de errores cometidos en cada una de 
las etapas definiendo la señal analítica S = Sanamo / SQ). Esto a su vez 
permite simplificar los procedimientos y trabajar con microvolumenes 
(en la determinación de cobre en suero se requiere solo 300 pL de 
muestra, en el análisis de azinfos el factor de dilución de 
aproximadamente 103 se obtuvo utilizando solo 10 mL de metanol). 
Resumiendo, el método de El permite llevar los procedimientos 
espectrofotométricos a micro escala, obtener muy buenas 
características analíticas, ahorrar reactivos y acortar el tiempo de 
análisis. 
Por último, cabe comentar que los compuestos seleccionados 
como El en los trabajos mencionados anteriormente fueron diferentes 
colorantes azules. En el caso de la determinación de cobre, la 
resolución espectral de bandas de absorción del complejo del analito y 
del El (azul de bromofenol) fue suficientemente buena para leer las 
señales del analito y del El directamente de los espectros de orden 
cero sin necesidad de derivar dichos espectros, lo que forma una 
ventaja adicional del procedimiento desarrollado y permite utilizar este 
procedimiento en ios laboratorios de rutina. 
1.7. Fiabilidad de los resultados analíticos: características 
analíticas y validación de un método. 
Uno de los temas más importantes en química analítica actual 
es lograr fiabilidad de los resultados, es decir, asegurar buena calidad 
de los resultados. El reto es obtener resultados exactos 
(correspondientes a los valores reales del analito en la muestra) y 
precisos (más baja desviación estándar de los resultados sobre el 
valor medio). Así que, una importante etapa en el desarrollo de un 
nuevo método analítico es su validación, refiriéndose a una serie de 
procedimientos para asegurar que las características de 
funcionamiento del método comprendan y demuestren que el método 
es científicamente completo bajo condiciones en las cuales ha sido 
aplicado. Para ello, se evalúan una serie de parámetros analíticos que 
permiten conocer el alcance del procedimiento desarrollado en cuanto 
a su poder de detección, intervalo útil de trabajo, precisión, 
selectividad, etc. Asimismo es necesario llevar a cabo los 
experimentos para evaluar la exactitud de los resultados analíticos. 
Los parámetros que se acaban de mencionar son necesarios en el 
control de calidad de los resultados analíticos. Cabe mencionar que 
este control puede llevarse a cabo en el mismo laboratorio (control 
interno) o mediante participación del laboratorio en diferentes 
esquemas de control extemo. 
1.7.1. Características analíticas. 
Las características analíticas de un método vienen definidas en 
las recomendaciones de la IUPAC (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada) en una serie de parámetros. En espectrofotometría 
UV/Vis, como en la mayoría de las técnicas analíticas, la 
cuantificación del analito requiere de un proceso de calibración. Para 
ello, se preparan una serie de disoluciones, que contienen crecientes 
concentraciones conocidas del analito (cuando menos 5 disoluciones a 
partir de una misma solución madre) y se realizan lecturas cuando 
menos por duplicado para cada una de las disoluciones. De los 
resultados obtenidos se construye una función de calibración 
(absorbancia vs concentración), cuya pendiente caracteriza la 
sensibilidad del método. La sensibilidad se define también como la 
más pequeña diferencia en concentración del analito que puede ser 
distinguida estadísticamente por la respuesta del instrumento. 
La función de calibración cubre un intervalo de concentraciones 
del analito, el cual tradicionalmente es llamado intervalo de linealidad 
del método analítico. En otras palabras, la linealidad de un sistema o 
método analítico es su capacidad para asegurar los resultados 
analíticos, los cuales pueden ser obtenidos directamente o por medio 
de una transformación matemática bien definida (función de 
calibración), son proporcionales a la concentración de la sustancia 
analizada dentro de un intervalo determinado. 
Un parámetro importante es el Límite de Detección (LD), 
definido como la más baja concentración del analito cuya señal 
analítica puede ser distinguida de la señal del blanco de manera 
estadísticamente significativa. Según las recomendaciones de la 
IUPAC el LO se calcula como: 
LD = 3o/s 
en donde a es la desviación estándar obtenida en 10 lecturas del 
blanco y s es la sensibilidad del método (dada por la pendiente de 
función de calibración). Aunque la concentración correspondiente al 
LD no puede ser determinada por el método, es un parámetro útil para 
caracterizar y/o comparar el poder de detección de diferentes 
métodos. 
El Límite de Cuantificación (LC) se define como la mínima 
concentración del analito en la muestra que puede ser determinada 
con precisión y exactitud aceptables bajo condiciones experimentales 
establecidas y se puede evaluar como: 
LC = 10o/s 
Otro de los parámetros dentro de las características analíticas 
de un método es la precisión. Por lo general, en química analítica la 
precisión (o mejor dicho imprecisión) es una medida del grado de 
discrepancia entre los resultados de análisis múltiples de una muestra 
dada. La imprecisión se expresa como desviación estándar relativa de 
los resultados individuales alrededor del valor promedio para 5-7 
lecturas del analito en una solución. La precisión debe ser evaluada en 
los dos niveles de concentración del analito: uno, bajo, 
correspondiente aproximadamente al límite de cuantificación y otro, 
alto, correspondiente a la región media del intervalo de linealidad. Es 
importante evaluar la precisión a corto plazo (tomando las lecturas 
consecutivas), o a largo plazo realizando las lecturas por ejemplo en 
diferentes días. Así que, la repetibilidad es la precisión de un método 
analítico expresada como desviación estándar relativa para los valores 
individuales alrededor del valor promedio, cuando las lecturas 
individuales se realizan bajo las mismas condiciones que afectan al 
equipo, laboratorio y analista. Por otra parte, la reproducibilidad es la 
precisión de un método analítico cuando las lecturas individuales se 
obtienen en diferentes condiciones que afectan el equipo, laboratorio o 
analista. 
Selectividad de un método se refiere a la extensión a la cual 
éste puede determinar un analito(s) particular en una matriz química 
sin interferencias por los otros componentes de la matriz. Un método 
el cual es perfectamente selectivo por un analito o grupo de analitos se 
dice que es específico. 
Dentro de las características analíticas, es importante evaluar la 
exactitud del método para asegurar si el resultado analítico 
corresponde al valor verdadero del analito en la muestra. 
1.7.2. Validación del método: exactitud de los resultados 
analíticos 
En el caso ideal, para evaluar la exactitud de los resultados, hay 
que analizar una muestra real que contenga una cantidad conocida del 
analito. Este tipo de muestras, que tienen la composición química 
semejante a la composición de muestras reales a analizar son 
llamados Materiales de Referencia y Materiales de Referencia 
Certificados (estos tienen certificado el valor del contenido del analito). 
La diferencia entre los valores certificados y los valores determinados 
por el laboratorio indica un error o errores en el procedimiento aplicado 
(bias de laboratorio). 
En caso de no disponer de un material de referencia adecuado, 
la exactitud de los resultados puede ser controlada utilizando uno o 
más que uno de los siguientes procedimientos: 
1) Experimentos de recuperación (concordancia entre la 
cantidad del analito adicionada a la muestra y la cantidad 
determinada por el método propuesto ±10%). 
2) Concordancia entre los resultados obtenidos utilizando 
diferentes procedimientos analíticos (±10%). 
3) Concordancia entre los resultados obtenidos por calibración 
extema y el método de adición de estándar (±10%). 
CAPITULO 2 
OBJETIVO 
2.1 Objetivo General 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un 
procedimiento espectrofotométrico para la determinación de arsénico a 
nivel de trazas, basándose en el fundamento del método oficial NOM-
AA-46-1981. Las modificaciones al método oficial tienen como fin 
mejorar la cinética de generación de arsina y los parámetros 
analíticos. De esta manera se espera superar algunas limitaciones del 
método oficial en su aplicación al análisis de aguas naturales. 
2.2 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos a lograr durante el desarrollo de este 
trabajo se definen a continuación: 
2.2.1 Propuesta del esquema general del procedimiento a desarrollar 
basándose en la NOM-AA-46-1981. 
• Modificación del sistema de generación de arsina. 
• Diseño de etapa de preconcentración. 
• Empleo de un estándar interno. 
2.2.2 Implementar un nuevo procedimiento según el esquema 
propuesto. 
• Estudios en la etapa de generación de hidruro. 
• Selección de un estándar interno adecuado 
• Implementar las condiciones en la etapa de preconcentración. 
2.2.3 Validación del procedimiento propuesto. 
• Evaluación de los parámetros analíticos. 
• Estudios de posibles interferencias. 
• Análisis de arsénico en un Materia! de Referencia Certificado. 
• Comparación de los resultados obtenidos en muestras reales 
utilizando el procedimiento propuesto y espectrometría de 
absorción atómica con horno de grafito. 
2.2.4 Aplicación del procedimiento desarrollado en la determinación de 
arsénico en aguas naturales. 
CAPITULO 3 
PARTE EXPERIMENTAL 
3.1. Aparatos y equipo. 
1. Espectrofotómetro con arreglo de diodos Milton Roy 3000 con 
un paquete de software versión 2.01. 
2. Espectrómetro de absorción atómica modelo Perkin-Elmer 3110 
con homo de grafito HGA-600 y automuestreador AS-60, 
controlado por el paquete de software WinLab de Perkin-Elmer. 
3. Purificador de agua, Labconco Water ProPS (calidad de agua 
MilliQ). 
4. Microcelda de cuarzo Sigma de 50 ¿iL. 
5. Vortex Genie 2. 
6. Microcentrífuga, Denver Instrument. 
7. Bomba peristáltica de ocho canales, Cole-Palmer Instrument Co 
8. Material de vidrio: tubos de ensayo, matraces de Erlenmayer á 
125 mL, matraces volumétricos de 100,50, 25 y 10 mL. 
9. Material de plástico: copas para automuestreador, tubos Falcón 
de 50 mL, tubos Eppendorff de 1.5mL, puntas para 
micropipetas, tubos de Nafion, jeringas de 5mL, etc. 
10. Sistema de flujo de aire frfo. 
11. Micropipetas Eppendorff de 0.5-10 nL, 20-200 \xl y 200-1000 
HL. 
3.2. Reactivos y disoluciones. 
Dimetilformamida, (J.T. Baker) 
Dietanolamina, (SIGMA) 
Cloruro de metileno grado HPLC, (Fisher Scientific). 
Cloroformo, ( Baker Analyzed) 
Tetracloruro de carbono, (Baker Analyzed) 
Zinc, 20 mallas, libre de arsénico, (SIGMA) 
Borohidruro de sodio al 2%, en NaOH al 0.1%, (SIGMA) 
Dietilditiocarbamato de plata 30 mg-L"1, (SIGMA), en cloroformo 
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB), al 0.02% (SIGMA) 
en cloroformo. 
Para la preparación de las siguientes soluciones se utilizó agua 
Milli Q. 
Erioglaucina A al 0.1% (Baker) 
Yoduro de Potasio al 15 % (SIGMA) 
Cloruro de estaño (SnCh.hbO, libre de As), al 40% (SIGMA) 
Acido Clorhídrico 9M ( J.T. Baker) 
Solución estándar de arsénico (III) de 1000 mg-L"1 ( SIGMA). 
La solución de trabajo (2.0 mg-L"1) se preparó diariamente a 
partir de la solución anterior. 
Acetato de plomo al 10% (J.T. Baker) 
Acido cítrico 2 mol-L"1 (SIGMA) 
Citrato de sodio sal trisódica, 2 mol-L"1 (SIGMA) 
Acido tioglicólico (Sigma) 0.067 mol-L"1 .(SIGMA) 
Solución estándar de As (V) de 1000 mg-L"1 (SIGMA) 
L- Cisteína al 6%, (SIGMA) 
Material de referencia (SRM 1643d - elementos traza en aguas 
naturales) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, 
E.U. de A. 
3.3 METODOLOGIA Y RESULTADOS 
La idea original del presente trabajo es modificar el método 
oficial NOM-AA-46-1981 (esquema presentado en la Fig. 1) con el fin 
de mejorar sus características analíticas. Para ello se propone incluir 
en el procedimiento analítico una etapa de preconcentración vía 
evaporación del disolvente de la solución absorbedora hasta sequedad 
y redísolución del complejo de arsénico con dietíl ditiocarbamato en un 
micro volumen. Para eliminar los errores analíticos cometidos en esta 
etapa se propone utilizar el método de estándar interno. Se modifica 
también el sistema de generación de arsina con el fin de mejorar la 
cinética de la reacción. La ruta crítica del procedimiento a desarrollar 




Fig. 1. Esquema del método oficial NOM-AA-46-1981. 
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Fig. 2. Ruta Crítica del procedimiento a desarrollar. 
En los siguientes capítulos se presentan resultados de los 
estudios sistemáticos para la selección de las condiciones 
experimentales en cada una de las etapas. 
3.3.1. Generación de arsina 
En el método oficial la arsina se genera utilizando el zinc en un 
medio de ácido clorhídrico (con adición de SnCfe y Kl para reducir el 
As(V) a As(lll)). Como ya se ha mencionado, la desventaja de este 
sistema es que la cinética es muy lenta (30 minutos para generación 
cuantitativa) y grandes cantidades de zinc. 
En los ensayos preliminares, se utilizó el sistema de generación 
de arsina recomendado por la NOM-AA-46-1981. Además de las 
limitaciones antes mencionadas, se tuvieron problemas en la etapa de 
preconcentración (ver la Figura 2). Después de llevar a cabo la 
evaporación del disolvente de la solución absorbedora y después de la 
redisolución del residuo en cloruro de metileno, se observó una 
descomposición de dietil dítiocarbamato de plata (el exceso que se 
queda después de la reacción con arsénico). Parece probable, que 
esta descomposición fue causada por trazas de ácido clorhídrico 
transportadas en fase gaseosa junto con arsina. 
Para eliminar estos problemas que se acaban de mencionar, en 
los estudios posteriores, para la generación de arsina, se utilizó el 
borohidruro de sodio en medio de tampón de citratos (43) ya que esta 
reacción presenta buena cinética y asegura alto rendimiento de 
formación de arsina. El ácido cítrico no es volátil, entonces no se 
transporta hacia la solución absorbedora, permitiendo evitar el efecto 
del ácido en la descomposición del exceso de dietil dítiocarbamato de 
plata en la solución final. 
Se estudió el efecto de pH del tampón de citratos en la 
generación de arsina desde las soluciones de As(V) y de As(lll). Como 
se puede observar en la Figura 3, la generación selectiva para As(lll) 
se obtiene en el intervalo de pH entre 4 y 6. Para los fines analíticos se 
seleccionó el pH de tampón 4.5, ya que en estas condiciones después 
de la adición de borohidruro de sodio (en una solución de hidróxido de 
sodio al 0.1 % ) se obtuvo un pH final por debajo de 6. 
pH 
Fig. 3. Efecto del pH (tampón de citratos) en la generación de arsina 
en soluciones de As(lll) y As(V) (4 ng de As). 
3.3.2 Transporte de arsina hasta la solución absorbedora 
En los primeros experimentos, no se utilizó el flujo adicional de 
gas de arrastre, es decir el transporte se llevó a cabo con el exceso de 
hidrógeno formado en la reacción con borohidruro. Se estudió el efecto 
de volumen de borohidruro de sodio al 2% (en hidróxido de sodio al 
0.1%) adicionado a la muestra en la señal analítica de arsénico. De los 
resultados obtenidos (Figura 4) se seleccionó el volumen de 8 mL. Se 
calculó que en estas condiciones el volumen de hidrógeno formado es 
aproximadamente 2.5 veces más grande que el volumen muerto del 
sistema utilizado (matraces Kitasato de 125 mL, volumen de muestra 
40 mL) lo que asegura el transporte cuantitativo de arsina sin 
necesidad de utilizar el flujo adicional de gas de arrastre. Sin embargo, 
en estas condiciones se gastan grandes cantidades del borohidruro, 
que es un reactivo caro. Por otro lado se observó que, el exceso de 
hidrógeno provoca reducción de plata formándose plata coloidal en la 
solución final (turbidez). 
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Fig. 4. Efecto de volumen de borohidruro de sodio al 2% (en 0.1% 
hidróxido de sodio) en la señal analítica de 4 j¿g de arsénico. 
Con el fin de minimizar la cantidad del borohidruro adicionado, a 
continuación se llevaron a cabo los experimentos en donde la arsina 
fue transportada en flujo de nitrógeno. Utilizando el flujo de gas de 
arrastre de 50 mL-min 1 se estudió el efecto de la cantidad de 
borohidruro adicionado en la señal de 6 |ag de arsénico. La cantidad 
del reactivo fue controlada por tiempo de adición de borohidruro al 2.0 
y al 1.0% a dos diferentes caudales (0.5 y 1.0 mL-min"1). De los 
resultados obtenidos (Fig. 5) se seleccionó la concentración al 1% y 
caudal de 0.5 mL-min"1 con el tiempo de 12 minutos, que corresponde 
a 0.06g de borohidruro, mucho menos que en los experimentos sin 
flujo de nitrógeno (0.16g). 










Fig.5. Efecto de la concentración y el caudal de la solución de 
borohidruro de sodio en la señal analítica de 6 ng de arsénico 
(flujo de N2: 50ml-min"1): 
NaBH41 %, 0.5 mL-min"1 
• - NaBH41 %, 1.0 mL-min"1 
I - NaBH4 2 %, 0.5 mL-min"1 
• - NaBH4 2 %, 1.0 mL-min"1 
3.3.3 Composición de la solución absorbedora. 
En el método oficial, la solución absorbedora es una disolución 
de dietil ditiocarbamato de plata en piridina o en cloroformo con 
adición de efedrina al 0.2%. Es necesario mencionar que, en 
presencia de arsina ocurre la descomposición del dietil ditiocarbamato 
de plata formándose un compuesto amarillo según la reacción (76): 
AsHj + 6 (DEDTC)Ag AsAgs- 3(DEDTC)Ag + 3 HDEDTC 
Debido a su color amarillo, el compuesto formado interfiere en la etapa 
de detección (el complejo de As tiene color rojo). La efedrina reacciona 
con el compuesto formado eliminando el color amarillo de la solución: 
AsAgr3(DEDTC)Ag + 3NR, + 3HDEDTC -> 6Ag + (DEDTC)3As + [NRjH](DEDTC) 
En el esquema de preconcentración propuesto (evaporación del 
disolvente), la piridina no es un disolvente adecuado ya que es un 
agente tóxico y poco volátil (Teb=115.3°C). La efedrina es un agente 
alucinógeno, por lo que tampoco se pudo utilizar. Por estas razones, 
en el presente trabajo se seleccionó el cloroformo (Teb= 61.2°C) y en 
lugar de efedrina se utilizó dietanolamina (77). 
3.3.4 Selección del estándar interno. 
De acuerdo con el esquema general del procedimiento 
propuesto, el El se adiciona a la solución absorbedora. Tomando en 
cuenta los requisitos para El en espectrofotometría, el compuesto 
seleccionado tiene que ser soluble en esta disolución y no puede 
afectar la estabilidad del complejo de analito. Además su espectro de 
absorción en la región UVA/is debería ser lo menos posible solapado 
con la banda de absorción del analito. Es necesario mencionar que, el 
arsénico (III) forma complejos polinucleares con dietil ditiocarbamato 
(43) por lo que su banda de absorción es muy ancha y en estas 
condiciones se observa una importante disminución de la precisión 
utilizando espectros derivados. Así que, se buscó un El, cuyo espectro 
de absorción presente una banda de absorción bien resuelta con la 
banda del complejo de analito y de esta manera las señales del analito 
y de El pudiesen obtenerse de los espectros de cero orden. 
En la búsqueda de un apropiado El se tomó en cuenta una 
serie de colorantes. El complejo de As(lll) con dietil ditiocarbamato de 
plata tiene color rojo ( A ^ = 525 nm), así que el El podría ser un 
colorante amarillo o un colorante azul. Sin embargo, el color amarillo 
queda excluido debido a la presencia del exceso de dietil 
ditiocarbamato de plata. Entre los colorantes azules se han probado 
los siguientes: azul de toluidina, azul de metileno, azul de metileno B, 
azul de bromotimol, indigoazul, azul de anilina, azul de timol, 
erioglaucina A y 2,3-naftalocianina. 
Se obtuvieron los espectros de absorción del analito 
((DEDTC)3As) y de los colorantes antes mencionados en el 
cloroformo. En el caso de colorantes del grupo de los sulfonados 
(compuestos cargados negativamente), se adicionaba el surfactante 
catiónico (bromuro de hexadeciltrimetilamonio CTAB o bromuro de 
benciltributilamonio BTAB) para formar pares iónicos con el colorante y 
de esta manera solubilizarlo en cloroformo. Obteniéndose mejor 
resolución de las señales del analito y de colorante para erioglaucina A 
y para 2,3-naftalocianina (Fig. 6), los que fueron seleccionados para 
los estudios posteriores. 
B 
Fig. 6. Estructuras moleculares de dos compuestos considerados 
como posibles estándares internos: A - erioglaucina A y B -
2,3-naftalocianina. 
En cuanto a la erioglaucina A, es un compuesto que contiene 
grupos sulfonados en su estructura, entonces está cargado 
negativamente en la solución acuosa. Para su extracción a fase apolar 
(cloroformo) se utilizó un surfactante catónico (formación de pares 
iónicos). Se estudió el efecto de la concentración de CTAB en la 
extracción del colorante. De los resultados obtenidos (Fig. 7) se 
seleccionó la concentración de CTAB al 0.02% ya que en estas 
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Fig.7. Efecto de concentración de CTAB en la extracción de 
erioglaucina A (2.5-10"3%) a cloroformo. 
La erioglaucina A presenta una banda de absorción con el 
máximo en 623 nm, donde existe una pequeña contribución espectral 
del complejo de analito (Fig. 8.). Así mismo, a la longitud de onda 
correspondiente al máximo de absorción del analito (525 nm), existe 
una pequeña contribución espectral del colorante. En estas 
condiciones, las señales de absorbancia en 525 nm y en 623 nm no 
son las señales netas del analito y de El formando una fuente de error 
analítico. Sin embargo se calculó que, controlando la relación entre las 
alturas de las señales del analito (A525 nm) y de El (A623nm ) se puede 
obtener una buena linealidad de la curva de calibrado. Se realizaron 
cálculos de coeficiente de correlación de la función de calibración 
suponiendo diferentes alturas de la señal del El (A623nm) y del analito 
(A525nm) llegándose a la conclusión que la altura de la señal del El 
tiene que ser 2.5 veces más alta que la señal del analito en el más alto 
estándar utilizado en calibración 525 nm) para que el coeficiente 
de correlación de una recta de calibración hipotética sea 0.9997. 
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Fig. 8. Espectros de absorción de: ( — ) erioglaucina A 
y ( — ) complejo (DEDTC)3As en cloroformo. 
Otro colorante tomado en cuenta como posible El fue 2,3-
naftalocíanina. La ventaja en este caso es que este compuesto no 
tiene carga eléctrica y fácilmente se extrae a la fase orgánica apolar 
sin necesidad de adicionar el surfactante. Además, no existe ninguna 
contribución espectral del analito a longitud de onda correspondiente 
al máximo del El (780 nm) (Fig. 9.). En este caso se pueden obtener 
las señales netas de los dos compuestos de los espectros de cero 
orden (analito 525 nm, El 780 nm). Sin embargo, para la concentración 
de arsénico cero, el valor de la señal analítica va a ser igual a la 
relación de las absorbancias del El obtenidas en 525 nm y 780 nm 
(SAS , 0ng/L = AEI, S25»W/AEI, 780nm). 
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Fig. 9. Espectros de absorción de ( ) (DEDICAS, (0.8 jig As) y 
de ( ) 2,3 -naftalocianina al 4-10"4% en cloroformo. 
3.3.5. Etapa de preconcentración 
3.3.5.1. Evaporación del disolvente 
De acuerdo con la ruta crítica presentada en la figura 2, 
después de la generación de arsina y su absorción en la solución de 
dietil ditiocarbamato de plata, la preconcentración del analito se lleva 
vía evaporación de la solución absorbedora seguida por redisolución 
del residuo en un micro volumen. Para controlar los errores analíticos 
cometidos en esta etapa (baja precisión en medir pequeños 
volúmenes, cambios de volumen debido a alta volatilidad del 
disolvente, etc.) se adicionó el estándar interno a la solución 
absorbedora. Los experimentos se realizaron utilizando la siguiente 
composición de dicha disolución: cloroformo + dietanolamina (20%) + 
dietil ditiocarbamato de plata (2.5mg-mL"1) + El (eríoglaucina A (2-10" 
4%) + CTAB (0,02%), o 2,3-naftalocianina (4-10"4 %). Después de la 
absorción de arsina, la disolución (volumen de 3 mL) se evaporó hasta 
sequedad en flujo de nitrógeno a temperatura ambiente. El residuo 
seco contenía el complejo (DEDICAS, El y el exceso de DEDTCAg. 
En la etapa de redisolución se probaron los siguientes solventes: 
cloruro de metileno, tetracloruro de carbono, cloroformo, dioxano y 
tolueno (volumen 200 ¿iL). En todos los casos la redisolución no fue 
completa quedándose un precipitado. Parece probable, que durante la 
evaporación cambia la estructura del complejo polinuclear de dietil 
ditiocarbamato con As(lll), la cual no se restablece disolviendo el 
residuo seco. Por otro lado, el precipitado puede ser formado por 
productos de descomposición de dietil ditiocarbamato de plata (76). 
Con el fin de eliminar el precipitado, se disminuyó la concentración de 
dietil ditiocarbamato de plata en la solución absorbedora. Se 
seleccionó la concentración de 0.1mg-mL"1 (la recomendada en el 
método oficial es de 2.5 mg-mL"1) calculando que esta concentración 
asegura el exceso de reactivo del orden de 106 veces respecto a la 
concentración del analito. Sin embargo el precipitado no desapareció. 
Resumiendo, no se ha logrado encontrar las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo la preconcentración según el esquema 
propuesto. 
3.3.5.2. Separación de las fases inducida por adición de 
agua. 
A continuación, se ha propuesto otro esquema de 
preconcentración basado en inducción de separación de las fases por 
adición de agua (78). Se modificó la composición de la solución 
absorbedora para que, después de la adición de agua, se obtenga un 
micro volumen de fase orgánica apolar donde se preconcentre el 
complejo del analito y el El (el esquema presentado en la Figura 10). 
2 mi HiO 
H2O 
\ / 
DEA + DMF + CHCI3 
+ El + (DEDTC)jAs 
agitación, 
centrifugación 
2 min. 3000xg • 
H20 + DMF. 
+ DEA 
CHCI3+ El + 
(DEDTC)jAs 
Fig. 10. El esquema de preconcentración basado en inducción de 
separación de las fases por adición de agua. 
Como disolvente apolar se seleccionó el cloroformo y, como 
modificadores, se probaron dimetilformamida y dimetilsulfóxido, que 
forman disolución con cloroformo y dietanolamina, pero son solubles 
en agua (Tabla 4). 
Tabla 4 
Constantes dieléctricas de disolventes 
utilizados en la etapa de preconcentración. 





En primer lugar se estudió la disolución absorbedora con 
dimetilsulfóxido, probando diferentes relaciones de dimetilsulfóxido : 
cloroformo : dietanolamina. Sin embargo, los espectros de dietil 
ditiocarbamato de arsénico (III) fueron muy irreproducibles (el color 
cambiaba de rojo hasta verde). Cabe mencionar que, la estructura 
polinuclear de este complejo es muy sensible a los cambios de 
polaridad y probablemente la polaridad del dimetilsulfóxido fue 
demasiado alta. 
Utilizando el disolvente menos polar, la dimetilformamida, los 
espectros del complejo de As(lll) fueron reproducibles. La 
dimetilformamida, como solvente básico, asegura estabilidad del 
complejo de arsénico en la solución absorbedora. Se probaron 
diferentes relaciones de disolventes en la disolución absorbedora 
(volumen total de 1mL) con el fin de establecer la composición que 
asegure el volumen final de la fase apolar de aproximadamente 150 nL 
(después de adición de 2 mL de agua). El volumen final de 150 
((DEDTO3AS, El, cloroformo y trazas de los disolventes polares) 
permite registrar el espectro utilizando una micro celda de 50 o 100 |¿L. 
Cabe mencionar, que se evaluó el nivel de ruido en la lectura (A. = 523 
nm) para dos celdas de 50 ^L y de 1.5 mL obteniéndose un aumento 
de la señal de ruido de aproximadamente 20% con la micro celda, lo 
que no afecta de manera significante la precisión de la determinación. 
Con este esquema se llevaron a cabo los experimentos con los 
dos posibles estándares internos, seleccionados previamente. Como 
ya se mencionó antes, en el caso de erioglaucina A, su extracción a 
fase apolar se llevó a cabo en presencia de CTAB al 0.02% (Fig. 7) 
obteniéndose muy buenos resultados: buenos rendimientos de 
extracción y señales reproducibles del analito y de El. En el caso de 
2,3-naftalocianina se observó que, después de adición de agua y de la 
centrifugación para separación de las fases, el colorante se 
preconcentró en la capa entre las fases acuosa y apolar. Se sabe que, 
el complejo de As(lll) y 2,3-naftalocianina forman coloides en la fase 
orgánica, pero probablemente el tamaño de agregatos formados por el 
colorante es mucho más grande que el tamaño de agregatos del 
complejo de analito. En consecuencia, al aplicar 1000 RPM/g durante 
la centrifugación, en la etapa de separación de fases se observó que 
la distribución del color en el cloroformo no fue uniforme. Este efecto 
causa problemas a la hora de separación de las fases y se obtuvieron 
señales irreproducibles de El. En base a estos resultados, en el 
procedimiento propuesto, se seleccionó la erioglaucina A como el 
estándar interno. 
Se estudió el efecto de volumen de agua en el rendimiento de 
extracción de (DEDICAS y del El obteniéndose el rendimiento de 
extracción cercano al 100% a partir del volumen de 1.5 mL (Fig. 11). 
Para fines analíticos se utilizaron 2 mL de agua. 
La composición final de la disolución absorbedora (1mL) resultó 
ser: dietil ditiocarbamato de plata (0.03mg-mL"1) en la mezcla de 
dimetilformamida : cloroformo : dietanolamina 18:6:1 de bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio al 0.02% y con adición de 20 \ i l de El al 
0.01%. Como se discutió en el capítulo sobre la selección del El, se 
estableció la concentración de erioglaucina para que su absorbancia 
en X= 623 nm sea 2.5 veces más alta que la absorbancia del complejo 
de arsénico en X= 525 nm (el más alto estándar de calibración). 
Utilizando estas condiciones, se obtuvo la preconcentración del analito 
y de El de aproximadamente 6 veces. Tomando en cuenta todo el 
procedimiento (volumen de muestra 40 mL, absorción de arsina en 
1ml de solución absorbedora y preconcentración en aproximadamente 
150 yiL de fase apolar) el factor de preconcentración es 
aproximadamente 250. 
Fig. 11. Efecto de volumen de agua en el rendimiento de extracción 
de (DEDTC)3As (40 ^g-l"1 As) y de El (2-10"4%). 
o.o 
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3.3.6. Es pee ¡ación de As(V)/As(lll) 
El procedimiento desarrollado permite determinar 
selectivamente el As(lll). En aguas naturales pueden encontrarse 
diferentes especies orgánicas e inorgánicas de As(lll) y As(V) (ver 
Introducción). En cuanto a las formas inorgánicas de los dos estados 
de oxidación, para su cuantificación en la muestra, es necesario llevar 
a cabo previa reducción del As(V) hasta As(lll). De acuerdo con los 
datos bibliográficos, esta pre-reducción puede llevarse a cabo en dos 
tipos de sistemas: 
1. Utilizando como reductor el mismo borohidruro de sodio, yoduro de 
potasio o cloruro de estaño(ll) siempre en presencia de altas 
concentraciones del ácido clorhídrico (2-6 mol-L'1) (38). 
2. Utilizando los compuestos con azufre (cisteína o ácido tioglicólico), 
donde la reacción se lleva a cabo en ambiente menos ácido (43). 
Utilizando el procedimiento propuesto en el presente 
trabajo, se compararon los dos sistemas de reducción. En el primer 
caso se observó que, con altas concentraciones del ácido clorhídrico 
(2 mol-L"1) la señal analítica de arsénico disminuye. El exceso del 
ácido, que no se absorbe en el filtro con acetato de plomo llega a la 
solución absorbedora provocando la descomposición del complejo 
(DEDTC)sAs. En el segundo caso se estudiaron los siguientes agentes 
reductores: cisteína, p-mercaptoetanol, y ácido tioglicólico. En estos 
experimentos el pH de la solución fue 4.5 (tampón de citratos). La 
desventaja importante de los reductores con el átomo de azufre es la 
formación del ácido sulfhídrico el cual llegando a la solución 
procedimiento propuesto, se obtuvieron las señales analíticas de 
arsénico en las cuatro soluciones. Tomando como 100% la señal 
obtenida en las soluciones de As(lll), las señales de As(V) fueron 96.5 
±1 .0 % y 98.1 ± 0.8 % respectivamente (n = 3), demostrando muy 
buen rendimiento de la reacción de pre-reducción. 
En cuanto a las formas orgánicas de arsénico, estas son menos 
tóxicas que el arsénico inorgánico. Si se pretende evaluar el nivel de 
las formas de arsénico que pueden tener efectos nocivos en la salud, 
es imprescindible cuantificar las especies inorgánicas, mientras que la 
cuantificación de las especies orgánicas no es tan importante. En el 
presente trabajo, se estudiaron posibles interferencias de DMAs (ácido 
dimetilarsínico) en especiación de As(lll)/As(V) inorgánicos. Este 
compuesto se tomó como ejemplo de especies orgánicas en aguas 
naturales, ya que ha sido reportado como la especie orgánica más 
común en este tipo de muestras (43). El DMAs reacciona con 
borohidruro de sodio formando dimetil hidruro de arsénico 
(AS(CH3)2M); esta especie volátil pasa a la solución absorbedora y 
forma el complejo rojo con DEDTCAg. Sin embargo, debido a la 
presencia de dos grupos metílicos, el espectro de este complejo tiene 
otra forma diferente a los espectros del complejo formado con el As(lll) 
inorgánico. Utilizando los estándares de As(lll) inorgánico y de DMAs 
se llevó a cabo el procedimiento propuesto y se registraron los 
espectros del complejo del analito y de El en la solución final 
(cloroformo). En la Figura 13, se ve claramente la diferente forma de 
las bandas de absorción de los complejos formados con dos diferentes 
especies de As(lll). Debido a una pequeña contribución espectral del 
complejo con dos grupos metílicos en 525 nm, la presencia de DMAs 
en la muestra puede provocar interferencias en la cuantificación de 
arsénico inorgánico. 
O.CP , 1 , 1 1 1 1 
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Fig. 13. Espectros de absorción de complejo de dietil ditiocarbamato 
con arsénico y de El obtenidos de las soluciones estándar 
de: ( ) A S 2 0 3 (1.6¿ig As) y (- - -) DMAs (2ng As). 
En base a los resultados presentados hasta ahora, se diseñó el 
siguiente esquema de especiación de arsénico en aguas naturales: 
1) Determinación de As(lll) inorgánico: 
• Adición de tampón de citratos (pH 4.5, concentración final 0.1 
mol-L"1), ya que en estas condiciones el procedimiento 
propuesto es selectivo para cuantificación de As(lll) (Fig.3). 
• Generación de arsina. 
• En presencia de DMAs en la muestra, se comete el error 
positivo debido a la contribución espectral del complejo con 
dos grupos metílicos en 525 nm (Fig. 13). 
2) Determinación de As(lll) y As(V) inorgánicos: 
• Ajuste a pH 4.5 con tampón de citratos (concentración final 
1.2 mol-L"1). 
• Reducción de As(V) a As(lll) con ácido tioglicólico 
(concentración final O.lmmolL'1). 
• Generación de arsina. 
• En presencia de DMAs en la muestra, se comete el mismo 
error positivo debido a una pequeña contribución espectral del 
complejo con dos grupos metílicos en 525 nm (Fig.13). 
3) Evaluación del error cometido en los puntos 1 y 2 debido a 
presencia de DMAs: 
• Oxidación de As(lll) inorgánico hasta As(V) utilizando 
permanganato de potasio (concentración final 0.1 mg-mL*1) en 
medio del ácido clorhídrico (concentración final (1.2 mol-L'1) 
(43). 
• Ajuste a pH 4.5 con citrato de sodio (concentración final 0.1 
mol-L"1). 
• Generación de arsina. 
• La señal obtenida va a corresponder a la contribución 
espectral del complejo con dos grupos metílicos en 525 nm, lo 
que permite estimar la interferencia en la determinación de 
As(lll) y As inorgánico total llevada a cabo en los puntos 1 y 2. 
Para verificar si el esquema propuesto permite reducir 
interferencias de DMAs en la determinación de arsénico total 
inorgánico, se llevaron a cabo los experimentos de recuperación 
utilizando las soluciones de tres especies de arsénico a 
concentraciones conocidas. En cada una de las soluciones se 
determinó el arsénico total inorgánico (3 replicas). En la Tabla 5 se 
muestran la composición de las soluciones y los resultados de 
recuperación obtenidos sin corregir las interferencias y utilizando 
corrección de acuerdo con el punto 3 del esquema propuesto. En esta 
tabla se puede ver, que el esquema propuesto para estimar 
interferencias permite obtener los valores de recuperación 
satisfactorios. 
Tabla 5 
Composición de las disoluciones y los resultados de recuperación 
de As inorgánico total (cada valor presentado es el valor promedio 
± DE obtenido para tres réplicas). 
Composición de la solución: CAS. 
ixg-L"1 
Recuperación ± DE, % 
NaH2As03 KH2AS04 DMAs Sin corrección Con corrección 
20 L 20 20 115 ± 5 102 ± 9 
40 0 20 110 ± 3 104 ± 6 
0 40 20 112 ± 6 98 ±12 
3.3.7. Parámetros analíticos y validación del procedimiento 
propuesto (análisis de arsénico inorgánico total). 
Para el proceso de calibración externa se prepararon seis 
disoluciones de 40 mL que contenían: 0; 3.75; 7.50; 15.0; 25.0 y ; 40.0 
jag-L'1 de As(lll), se adicionó tampón de citratos (O.lmol-L"1, pH 4.5), 
ácido tioglicólico (concentración final O.lmol-L'1) y se introdujeron 
0.06g de borohidruro de sodio (NaBhU al 1% en sosa al 0.1%, caudal 
0.5 mL-min'1, tiempo 12 min.). La arsina formada fue absorbida en 1mL 
de la solución absorbedora (con El) y se agregaron 2 mL de agua. 
evaluaron tomando absorbancia del complejo (DEDICAS (X= 525 
nm) como la señal analítica (sin El). Los resultados obtenidos se 
presentan en la Tabla 6. 
Tabla 6 
Características analíticas del procedimiento propuesto sin y con 
empleo de El. 
Parámetro Sin El Con El 
Coeficiente de correlación (R¿) 0.9993 0.9994 
Límite de detección (LD), (ig-L"1 0.3 0.3 
Límite de cuantificación (LQ), ng-L"1 0.8 1.0 
Rango dinámico, ng-L'1 0.8-40 1.0-40 
Precisión a nivel de 2.5 ^g-L"1 As (CV, %) 5.4 4.2 
Precisión a nivel de 40.0 ngL"1 As (CV, %) 1.7 0.4 
En esta tabla se puede observar, que el empleo del método de 
estándar interno permite mejorar significativamente la precisión de los 
resultados. El poder de detección no se ve mejorado debido a una 
incompleta resolución de las bandas de absorción del complejo de 
analito y de El (Fig. 4). Sin embargo, el límite de cuantificación del 
procedimiento propuesto (sin o con empleo de El) es mucho mejor que 
para el método oficial (25 ng-L"1)(80). 
A continuación se llevó a cabo la validación del procedimiento 
utilizando el Material de Referencia (SRM 1643d: elementos traza en 
aguas naturales, NIST). En primer lugar se verificó experimentalmente 
que este material no contiene DMAs. Posteriormente, el arsénico fue 
determinado en muestra SRM 10 veces diluida (4 mi de la solución de 
referencia se diluyó hasta 40m!, 3 réplicas). El resultado obtenido 
54.7±2.3 ng-L"1 concuerda con el valor certificado por NÍST 56.02 ± 
0.73 jag-L"1, lo que demuestra validez del procedimiento desarrollado 
para determinación de arsénico inorgánico total. 
CAPITULO 4 
CONCLUSIONES 
En este trabajo se desarrolló un procedimiento extracto-
espectrofotométrico para la determinación de arsénico en aguas 
naturales a nivel de trazas. Este procedimiento es una modificación al 
método oficial NOM-AA-46-1981, propuesto con el fin de mejorar sus 
parámetros analíticos (el límite de detección del método oficial 25 
fxg*L"1). Las modificaciones realizadas son las siguientes: 
a) Utilizar borohidruro de sodio en la etapa de generación de 
arsina, 
b) Incluir en el procedimiento analítico una etapa de 
preconcentración, 
c) Emplear el método de estándar interno. 
Se utilizó el borohidruro de sodio, ya que este reactivo asegura 
una mejor cinética y mejor rendimiento de formación de arsina 
respecto al sistema donde la reducción se lleva a cabo utilizando el 
zinc en presencia del ácido clorhídrico. 
En fa etapa de preconcentración se aprovechó el efecto de 
inducción de separación de las fases (polar y apolar) por adición del 
agua. 
El método de estándar interno se utilizó con el fin de eliminar 
los errores analíticos cometidos en el procedimiento. 
Los estudios sistemáticos realizados en este trabajo nos 
permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 
1. El esquema de preconcentración del analito propuesto, que 
incluye la etapa de adición de agua para inducción de 
separación de fase polar y fase apolar, ha permitido lograr el 
factor de preconcentración total de aproximadamente 250 
veces. 
2. Con las modificaciones propuestas al método oficial se logró 
mejorar el poder de detección del procedimiento: LD obtenido 
es de 0.3 jj.g-1"1, mientras que en el método oficial se reporta 
25 ng-r1. 
3. El estándar interno más adecuado resultó ser erioglaucina A 
cumpliendo con el requisito de semejante comportamiento de 
El y de analito durante las etapas del procedimiento. Con el 
uso de este estándar interno se obtuvo significativamente 
mejor precisión del procedimiento. Sin embargo, debido a 
que los espectros del complejo de As(lll) con dietil 
ditiocarbamato y de erioglaucina A son ligeramente solapados 
en las regiones donde se obtiene la señal del analito y de 
estándar interno, no se observó mejoramiento en el límite de 
detección del procedimiento con respecto a este mismo, pero 
sin empleo de El (Tabla 6). 
4. En el esquema propuesto para los estudios de especiación de 
las formas inorgánicas As(lll)/As(V) se obtuvo muy buenos 
valores de recuperación. (Tabla 5). 
5. Se verificó experimentalmente que, la presencia de DMAs 
causa los errores positivos en la determinación de As(lll) y As 
total inorgánicos. Se propuso el procedimiento para estimar y, 
en su caso, reducir las interferencias observadas. 
6. La validez del procedimiento para la determinación de 
arsénico inorgánico total en muestras de agua fue demostrada 
utilizando el Material de Referencia Certificado (SRM1643d -
elementos traza en aguas naturales). 
7. El procedimiento desarrollado puede ser recomendado para la 
determinación de arsénico en aguas naturales no 
contaminadas (< 25 ng-L'1), pero con bajos niveles del 
arsénico orgánico. 
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